
ScanLadder

Инструкция по установке
Выбор скан-боди Scan Ladders 

Оцените расстояния между мультиюнит абатментами в 
зубной дуге.  Выберите подходящие по размеру скан-
боди, с помощью отвертки вставьте в них винты.

Установка скан-боди и фиксация к мультиюниту

Далее, вставьте скан-боди в мультиюнит, придерживая его 
в заданном положение одной рукой. Второй рукой 
закрутите винт с помощью входящей в комплект 
отвертки, фиксируя скан-боди. И спользуйте 
рекомендованный производителем торк. 

Стороной с геометрическими фигурами -  к центру

Каждый скан-боди нужно расположить стороной с 
геометрическими фигурами  к центру ИЛИ вдоль изгиба 
зубной дуги, если это возможно в конкретном 
клиническом случае. Выбирайте соответствующую длину 
и проверяйте посадку по рентгенограмме.  

           Без нахлёстов и давления 

Установив все скан-боди, убедитесь, что ни один из них 
не придавливает соседний и нет наложения друг на друга 
из-за подвижности или нахлёста. Нахлёст допустим, если 
он не препятствует фиксации. С помощью зубной нити 
проверьте пассивность посадки. 

Примеры установки:




