
⚠ Внимание 

• i500 совместим только с Windows и не поддерживается на macOS. 
Все остальные внутриротовые сканеры совместимы с обеими системами. 

• На моделях MacBook Air без вентилятора может наблюдаться снижение 
производительности из-за перегрева, а не из-за технических характеристик. 

• Требования к порту USB-C 

Убедитесь, что порт USB-C поддерживает Power Delivery (PD). 
Если PD не поддерживается, сканер i900 не может быть использован. 
Сканеры i600, i700 и i700w можно использовать, но функция Plug & Scan 
(прямое подключение без Power Hub) не поддерживается. 
Какие характеристики должны быть у совместимого порта USB-C? 

Подробные инструкции по установке смотрите по ссылке ниже. 
i500     i600     i700     i700 wireless     i900    i900 classic 

 

Системные требования к компьютеру. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Компьютер, используемый для подключения к внутриротовому 
сканеру, должен соответствовать системным требованиям Medit Scan 
для клиник. 

Настоятельно рекомендуется выделить один ПК исключительно для сканера, 
поскольку другие программы, работающие в фоновом режиме, могут 
повлиять на общую производительность сканирования. 

⚠ Предостережение 

• Используйте ПК и монитор, сертифицированные IEC 60950, IEC 55032, IEC 55024. 
• Устройство может не работать при использовании кабелей, отличных от 

кабелей USB 3.0, предоставленных компанией Medit. Medit не 

несет ответственности за любые проблемы, которые могут быть вызваны 
использованием кабелей, отличных от кабелей USB 3.0, пред 

оставляемых компанией Medit. Обязательно используйте только кабели USB 3.0, 
входящие в комплект поставки. 

https://support.medit.com/hc/ru/articles/35383619094681
https://support.medit.com/hc/ru/articles/360020835332
https://support.medit.com/hc/ru/articles/5643552195865
https://support.medit.com/hc/ru/articles/360059322792
https://support.medit.com/hc/ru/articles/5620733921817
https://support.medit.com/hc/ru/articles/33739193521561
https://support.medit.com/hc/ru/articles/46053120499481


Рекомендуемые системные требования: 

 
 

  

 Windows macOS 

  Ноутбук Настольный 
компьютер 

Ноутбук/настольный 
компьютер 

Процессор 

Intel Core i7-
14700HX 

Intel Core i7-13700H 
Intel Core Ultra 7 

155H 
AMD Ryzen 7 8745H 
AMD Ryzen 7 7735H 

Intel Core i7-14700K 
Intel Core i7-13700K 
AMD Ryzen 7 8700F 
AMD Ryzen 7 7700X 

M3 
(8-core CPU, 10-core GPU) 

M3 Pro 
(11-core CPU, 14-core GPU) 

M4 
(10-core CPU, 10-core GPU) 

M4 Pro 
(12-core CPU, 16-core GPU) 

Оперативная 
память 

32 GB 24 GB 

Видеокарта 

NVIDIA GeForce RTX 5060  
(VRAM 8 GB или выше) 

*Совместимо только с Medit Scan for Clinics 
версии 1.13.3 или выше 

NVIDIA GeForce RTX 4060  
(VRAM 8 GB или выше) 

NVIDIA GeForce RTX 3070  
(VRAM 8 GB или выше) 

NVIDIA RTX A3000 (VRAM 8 GB или выше) 
* AMD Radeon не поддерживается 

- 

ОС 
64-разрядная версия Windows 10 

Windows 11 (рекомендуется для процессоров 
12-го поколения или Intel Core) 

Monterey 12 
Ventura 13 
Sonoma 14 
Sequoia 15 



Минимальные системные требования: 

 

  Windows macOS 

  Ноутбук Настольный 
компьютер 

Ноутбук/настольный 
компьютер 

Процессор 

Intel Core i5-14500HX 
Intel Core i5-13500H 

Intel Core Ultra 5 125H 
AMD Ryzen 5 8640U 
AMD Ryzen 5 7640U 

Intel Core i5-14400 
Intel Core i5-13400 

AMD Ryzen 5 8600G 
AMD Ryzen 5 7600 

M1(8-core CPU, 7-core GPU) 
M2(8-core CPU, 8-core GPU) 
M3(8-core CPU, 8-core GPU) 
M4(10-core CPU, 8-core GPU) 

Оперативная 
память 16 GB 16 GB 

Видеокарта 

NVIDIA GeForce RTX 4050  
(VRAM 6 GB или выше) 

NVIDIA GeForce RTX 3060  
(VRAM 6 GB или выше) 

NVIDIA RTX A2000 (VRAM 6 GB или выше) 
* AMD Radeon не поддерживается 

- 

ОС 

Windows 10, 64-разрядная версия 
Windows 11 (рекомендуется для 

процессоров Intel Core 12-го поколения или 
более поздних версий) 

Monterey 12 
Ventura 13 
Sonoma 14 
Sequoia 15 

 


	Рекомендуемые системные требования:

